
仕 様 書 

 

１ 調達物品 

  ディスポーザブルパルプ容器専用処理装置    ５式 

その他、搬入・据付及び設置時動作点検、既存機器の撤去を含む 

 

２ 納入場所・期限 

  納入場所 神奈川県立がんセンター（横浜市旭区中尾二丁目３番 2号） 

７Ｅ病棟、６Ｗ病棟、５Ｗ病棟、４Ｗ病棟、３Ｓ病棟 

 

  納入期限 令和８年 10月 31日まで 

 

３ 技術的要件 

納入物品については、以下の要件を満たすこと。 

3-1 パルプ製の汚物容器を専用処理装置で汚物と一緒に粉砕し、下水に流して処理できる装置であ

ること 

3-2 パルプ容器専用処理装置一式の寸法は、高さ 1050mm以下、横幅 580mm以下、奥行き 550mm以下

の小型化設計されたものであること 

3-3 業務効率として一度の運転時間は 180秒以内であること 

3-4 感染対策として、蓋の開閉時には本体に触れずフットセンサーで開閉ができること 

3-5 エアロゾル等の感染対策として、運転時には陰圧で完全密閉される構造であること 

3-6 一度に複数個の容器を処理できること。 

3-7 配管への負担を軽減する為に、破砕されるパルプ容器の破片は 5mm以下になる装置であること 

3-8 配管での詰まりを防止する為に、運転時にはドラム内に貯水したのちパルプを破砕し、液状化

した排水を下水に流す機構であること 

3-9 装置へ異物混入した場合、センサーが感知し強制的に運転を停止する機構であること 

3-10 病院が指定した場所に設置し安定した稼働が出来ること 

3-11 装置設置後は遅滞なく稼働可能であること 

3-12 アフターサービスおよびメンテナンス体制が整備されており、故障発生時に迅速な対応が出来

ること 

 

４ その他 

4-1 設置工事費には既存装置の取り外しおよび取り外した既存装置の院内指定場所への運搬費用を

含むこと 

4-2 装置の輸送が必要な場合は、輸送費用を別途計上すること 

4-3 本物品が有効に稼働するために必要な調整について、納入者の負担により責任を持って行うこ

と。 

 4-4 納入後１年間は無償にて調整及び自然故障時修理等の対応をすること。 



 4-5 物品の搬入は事前に協議の上、発注者が指定した日時及び方法により行うこと。 

 4-6 搬入にあたっては患者の安全及びプライバシーに十分に注意し作業すること。 

 4-7 本物品を使用する者に対し、導入時に安全使用講習を行い、安全運用及び保守に必要な知識の

説明及び指導を図ること。 

  4-8 操作マニュアルは日本語版を 1台につき１部提供すること。 

 4-9 装置設置に際し、既存の排水管および給水管を使用すること。 

 4-10 装置の設置レイアウトは事前に発注者と協議し、通常業務に支障をきたさないレイアウトとす

ること。 

 


