
超音波診断装置 保守点検業務委託仕様書 

 

１ 目的 

  受注者は、本仕様書に基づき、発注者が設置したフィリップス社製超音波診断装置

（EPIQ CVx）一式の保守点検業務を適切に行い、装置の機能を常に維持することを

目的とする。 

   

２ 期間 

令和８年10月１日から令和11年９月30日まで 

  

３ 保守点検対象機器 

フィリップス社製超音波診断装置（EPIQ CVx）         

   

４ 保守の内容 

別紙のとおり 

 

５ その他 

・ 保守点検について、受注者が責任を持ち、短時間の対応ができるサービス拠点

があること。 

・ 仕様書に明記されていない事項でも、保守管理上必要なものについて、事前に

発注者と協議した後、滞りなく対応すること。 

・ 受注者は、業務を実施するにあたり、法令上、必要な許可を受けていること。 

・ 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、疑義がある場合は、必ず発注

者に確認すること。 




