
 仕様書 

 

１．概要 

 母性病棟設置の超音波診断装置 Voluson E10 BT19について、付属のプローブ故障によ

り、本体がプローブを認識しなくなったため、部品【コンベックスプローブ RM6C】を現

行のものと交換し、修理する。 

 

２．場所 

 神奈川県立こども医療センター  

 

３．完了期限 

令和 6年 4月 30日 

 

４．内容 

母性病棟設置の超音波診断装置 Voluson E10 BT19付属のプローブを現行のものと交換

することで、当該機がプローブを認識しない状況を改善する。交換するプローブの仕様は

以下のとおり。 

【メーカー】GEヘルスケア・ジャパン 

 【型式】コンベックスプローブ RM6C 

 

５．その他の事項 

（１）作業日程については、病院運営の都合により柔軟に変更できるように配慮すること。 

（２）資機材の搬入経路等は現場の状況を考慮し、十分に安全を確保すること。また、工

事車両の駐車場所は発注者と協議すること。 

（３）その他、本仕様書に記載のない事項は発注者・受注者間で協議し、決定する。 


